Viin

®
INSTYTUT
GENETYKI CZLOWIEKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Strzeszynska 32
60-479 Poznan

Poznan, 23.11.2021 .
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 34/P/2021 (dziedzina nauki)

Instytut Genetyki Cztowieka PAN w Poznaniu zaprasza Panistwa do zfozenia oferty cenowej na sprzedaz
i dostawe systemu do analizy zeli wraz z montazem, uruchomieniem oraz szkoleniem w siedzibie
Zamawiajgcego.

1. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia (funkcjonalno$é):

1) System musi umozliwia¢ wizualizacje kwaséw nukleinowych oraz biatek przy uzyciu $wiatta UV.

2) Zapis obrazéw zeli biatkowych i detekcja biatka bez wybarwiania zeli oraz blotéw w technologii
Stain-Free.

3) Musi posiadac zintegrowang mini-ciemnig optyczng z wbudowang prowadnicg stuzgcg do
mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac z powierzchnig zdjecia o wymiarach m.in. 21
cm x 14 cm. Tace oraz aplikacje, do ktdrych sg przeznaczone muszg by¢ automatycznie
rozpoznawane przez urzadzenie.

4) Prowadnica musi by¢ wysuwana z urzadzenia w celu umieszczenia zelu

5) Detekcja dokonywana za pomoca kamery przetwornikiem CMOS, 6.3 Mpixeli.

6) Rozmiary piksela w kamerze 2,4 um x 2,4 pm.

7) Zakres dynamiczny sygnatu kamery min. 3,5 rzedu wielkosci (65 536 odcieni szarosci).

8) Dostepne s3 zrédta $wiatfa:

a. Swiatto UV przechodzace 302 nm
b. Swiatto biate — pod$wietlenie z géry

9) Dostepny filtr emisyjny w zakresie 535-645 nm.

10) Funkcja korekcji niedoskonatosci uktadu optycznego — Urzadzenie jest skalibrowane fabrycznie, nie
jest wymagana kalibracja w siedzibie uzytkownika.

11) Panel przedni wyposazony w ekran dotykowy, o rozmiarze 9,7" (+/- 10%), stuzacy do sterowania
systemem z wbudowanym komputerem, zbierania oraz zarzgdzania zapisanymi, w formie obrazéw
danymi. Pojemnos$¢ dysku min. 32 GB.

7

12) Urzadzenie wyposazone w co najmniej 4 porty USB i port Ethernetowy. Mozliwoéé podtaczenia
myszki, klawiatury oraz drukarki termicznej bezpos$rednio do urzadzenia.

13) Urzadzenie do sterowania i zbierania danych nie wymaga podtaczenia do komputera PC.
Oprogramowanie do akwizycji zdje¢ umozliwia zdefiniowanie kont, chronionych hastem dla wielu
uzytkownikéw.

14) Przenoszenie danych za pomoca sieci lub przenoénej pamieci USB w formacie co najmniej tif, jpeg,
scn.

15) Waga urzadzenia: do 20 kilograméw.

16) Wymiary urzgdzenia (szer. x df. x wys.) 40 cm x 45 cm x 40 cm (+/-10).

17) W sktad systemu wchodzi oprogramowanie do analizy obrazu kompatybilne z systemem Windows
jak réwniez OS Mac.

18) Oprogramowanie umozliwiajgce tworzenie krzywych kalibracyjnych i analize iloéciowa.

19) Oprogramowanie umozliwiajgce obrébke obrazu (obracanie o dowolny kat, negatyw, regulacja
jasnosci i kontrastu pod katem wybranego fragmentu lub catego zelu).

20) Oprogramowania umozliwiajace automatyczne rozpoznawanie $ciezek i prazkdw.

21) Automatyczne wyznaczanie mas czasteczkowych.



22) Nielimitowana ilo$¢ licencji programu do analizy obrazu, obliczef ilosciowych i jakosciowych.

Licencja musi umozliwia¢ analize zdje¢ dla dowolnej liczby uzytkownikéw w tym samym czasie.

23) Niebieska tacka przeznaczona do wizualizacji kwaséw nukleinowych barwionych zamiennikami

bromku etydyny. Niebieska tacka konwertuje UV do $wiatfa niebieskiego,

24) Zabezpieczenie w postaci dodatkowej naktadki, ostony (plexi),
25) Kabel zasilajgcy 220V IEC coupler C13/C14.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY jest podaé w formularzu oferty dane rejestrowe, oferowang cene,

termin realizacji, dane serwisowe, nazwe urzgdzenia, oferowany model, nazwe producenta, rok

produkcji, numer seryjny urzadzenia.

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 6.12.2021 r. do godz. 12:00
Pozostate warunki postepowania:

3.1 Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych.
3.2  Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawca.

3.3 Ze wzgledu na wartosé i przeznaczenie przedmiotu zamdwienia, do niniejszego postepowania

nie stosuje sie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych [art. 11 ust. 5 pkt. 1)].
3.4 Ocena ofert nastgpi wedtug kryterium najnizsza cena po spetnieniu warunkéw koniecznych tj.:

Zgodno$¢ oferowanego przegmiotu zamowienia z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajgcego.
Okres gwarancji: minimum }&4 miesigce
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Oferowany przedmiot niniejszego postepowania bedzie fabrycznie nowy.

Wszelkie pytania w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé na adres e-mail:

piotr.dobry@igcz.poznan.pl .

Wszystkie dokumenty muszg zosta¢ wypetnione elektronicznie.

Do oferty nalezy zataczy¢ broszury/katalogi zaoferowanego urzgdzenia.

Oferty na niniejsze postepowanie nalezy sktadac pocztg elektroniczng na adres e-mail:

piotr.dobry@igcz.pozna.pl

[w temacie wiadomosci nalezy zaznaczy¢ OFERTA do postepowania nr 34/P/2021].

e

Zatacznikami do zaproszenia s3:

Formularz ofertowy [Zatfqcznik nr 1]
Wzér umowy [Zatgcznik nr 2]

Klauzula informacyjna [Zatgcznik nr 3]
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